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1.

Opakowanie

transportu. 
recyklingu.

Instrukcja 

opakowania, rachunku i karty gwarancyjnej minimalnie przez okres gwarancji. W razie 
transportu urz

serwisu).

Uwaga: 

Producent nie odpowiada za wypadki lub szkody spowodowanie 
nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji.
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ego 

uszkodzenia wzroku. 

otoczenie. 

Klasyfikacja lasera

w
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2. SYMBOLE

normami i przepisami.
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3.

29.

30.

31. Przycisk blokowania

32.

33. Punkt referencyjny (tylny)

34.

35. Wiersz sumaryczny / ostatnia 

Dostarczone pozycje

Akcesoria 

Karta gwarancyjna 

Instrukcja 
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4.

Jednostka mierzenia 

i

Mierzenie 

lub . Ta funk
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USUWANIE USTEREK 

naprawcze musi przeprowadza

wykwalifikowany specjalista! 

Kod Przyczyna

204

208
dystrybutorem

220 Niskie 

252 Za wysoka temperatura granicach 0 -

255

256

Powierzchnia celu jest za bardzo 

261 Poza zakresem mierzenia
mierzenia

500

dystrybutora.
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5. SPECYFIKACJE TECHNICZNEA

Specyfikacja FDLM 1030

Maksymalna mierzona odleg

(*1)
0,2 - 30 m

adno mierzenia (*2) +- 2 mm 

Jednostki mierzenia m/stopy

Klasa laserów Klasa 2

Typ lasera 630 - 670 nm, < 1 mW

Pojedyncze / bie ce Tak

Przycisk Mi kka guma

Temperatura robocza 0  – 40 C

Temperatura przechowywania -10 C – 60 C

Przybli ona wotno baterii 5 000 czasów mierzenia

Typ baterii AAA 2 x 1,5 V

Automatyczne w enie lasera po 30 s

Wymiary 100,5 x 38 x 24,5 mm

Masa 59 g

Instrukcja u owania - tylko wersje j zykowe.

Zastrzega si  mo liwo mian tekstu i parametrów technicznych.

Tekst, konstrukcja i specyfikacje techniczne m  si  zmien  bez uprzedzenia. 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania tych zmian. Nale  utrzymywa  dostateczn  

odleg  od rotuj cego wier a.
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6. LIKWIDACJA

 

LIKWIDACJA 
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH 

u w celu 

tego wyrob

DLA FIRM W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ 

 do swojego dystrybutora lub sprzedawcy w celu uzyskania 

potrzebnych informacji.

 

 o sposobie jego likwidacji.

Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany.
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7. DEKLARACJA ZGODNO CI

FAST a.s.
rnokost l cká 1621  251 01 Praha  R ublika Cz ska  (VAT): CZ26726548

LASEROWY MIERNIK ODLEG O CI / FIELDMANN

FDLM 1030

3 V x 1 V DC AAA KLASA II
KLASA LASERA 2

Niskona ciow  urz dz nia l ktryczn  2014/35/UE 

Dyr ktywa w s rawi  kom atybilno ci 

l ktromagn tyczn j 2014/30/UE 

Dyr ktywa w s rawi  ogranicz  w stosowaniu 

substancji n b z i cznych (RoHS) 2011/65/UE 

EN 61326-1:2013 

EN 61326-2-2:2013 

EN 60825-1:2014 

Praga Ing. Z k P ch 
Pr z s rady nadzorcz j 

1. 8. 2017 
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